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Toszek, 16.07.2020 r.

dotyczy:  postgpowania nr 45/DEG/AS/2020 na dostawe paskow do glukometrow dla poirzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Zamawiajgcy udostepnia tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami:

Pvtanie z dnia 15.07.2020 r.

Pytanie 1

Zamawiajacy okresla system do pomiaru st¢zenia glukozy we krwi podajac nazwy wiasne paskéw
testowych bedacych zastrzezonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znaczgco
ogranicza konkurencje asortymentowo-cenows, tym samym narazajac szpital na wysoka cene. Jezeli
Zamawiajacy dopusci inne systemy dostgpne na rynku, ktére niejednokrotnie przewyzszaja parametrami
system wymagany przez Zamawiajagcego, mialby mozliwo$¢ obnizenia kosztow w budzecie
przeznaczonym na zakup systemdéw pomiaru glukozy. W zwiazku z tym pytamy, czy Zamawiajacy,
postgpujac zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych (art. 7 1 29 Pzp)
dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrow)
charakteryzujgce si¢ opisanymi ponizej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne
wykrywanie zbyt matej ilosci krwi wprowadzonej do paska wraz z wyswietleniem odpowiedniego
komunikatu informujacego o niecatkowitym wypehnieniu paska na wyswietlaczu glukometru; ¢) Enzym
oksydaza glukozy; d) zakres wynikéw pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili
wprowadzenia probki 5s i wielko$¢ probki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umozliwiajacy
wykonywanie pomiarow we krwi wlosniczkowej osob dorostych i noworodkéw; g) bezdotykowy
wyrzut zuzytego paska po pomiarze za pomoca przycisku; h) stabilnos¢ paskow testowych i ptynow
kontrolnych wynoszaca 6 miesiecy po otwarciu fiolki; i) paski posiadajace wszelkie dopuszezenia i
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o okreslenie konkretnych
kryteridow réwnowaznosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zaproponowal paski konkretnego producenta dopuszczajac jednoczesnie paski innych

producentéw pod warunkiem spetnienia wymogow.

Bezwzglednie wymaga si¢ zaoferowania kompatybilnych glukometréw bezptatnie, ptynéw kontrolnych,
wstrzykiwaczy, lancetéw, stalego kontaktu fizycznego a nie przez telefon z przedstawicielem
producenta, szkolenia personelu bialego w zakresie obstugi przez caty okres obowigzywania umowy.
Minimalne wymagania odnosnie paskdw speinia wielu producentéw na rynku m.in. warunek posiadania
normy EN ISO 15497:2015

Pvtanie 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oferty w postaci wysokiej jakosci paskdw testowych do
glukometrow (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometréw), charakteryzujacych sie opisanymi
ponizej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminujgca koniecznosé¢ kodowania; b) Automatyczne
wykrywanie zbyt malej ilosci krwi wprowadzonej do paska wraz z wyswietleniem odpowiedniego
komunikatu informujacego o niecatkowitym wypelieniu paska na wyswietlaczu glukometru; ¢) Enzym
dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysajaca krew; e-f) Wyrzut zuzytego paska za
pomocg przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaznikiem miejsce zasysania krwi w przedniej
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czgsci paska nieco ponizej szczytowej; g) Mozliwos$¢ wykorzystania Jednostkowego opakowania
paskow testowych w ciggu 8 miesiecy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia probki 5s i wielkodé
probki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy doktadnosci
wynikéw zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) paski posiadajace wszelkie
dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o okreslenie
konkretnych kryteriow réwnowaznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zaproponowat paski konkretnego producenta dopuszczajac jednoczesnie paski innych
producentéw pod warunkiem spefnienia WYmogow.

Bezwzglednie wymaga sie zaoferowania kompatybilnych glukometréw bezplatnie, ptynéw kontrolnych,
wstrzykiwaczy, lancetow. statego kontaktu fizycznego a nie przez telefon z przedstawicielem
producenta, szkolenia personelu biatego w zakresie obstugi przez caty okres obowiazywania umowy.
Minimalne wymagania odnosnie paskéw spetnia wielu producentéw na rynku m.in. warunek posiadania
normy EN ISO 15497:2015

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza réwnowazne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem
kompatybilnych glukometréw), charakteryzujace sie nastepujgcymi parametrami: a) zakres wynikow
pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umozliwiajgcy wykonywanie pomiaréw we krwi
kapilarnej i zylnej przy doktadnosci zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut
zuzytego paska za pomoca przycisku; ¢) paski nie wymagajace kodowania; d) Enzym dehydrogenaza
giukozy GDH-FAD; e) przydatnos¢ paskow testowych do uzycia po otwarciu pojedynczej fiolki
wynoszaca 6 miesigey: f) wielko$é probki 0.5 mikrolitra, czas pomiaru Ss; ) paski posiadajace wszelkie
dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o okreslenie
konkretnych kryteriow rownowaznosci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zaproponowat paski konkretnego producenta dopuszczajgc jednoczednie paski innych

producentéw pod warunkiem spetnienia wymogdw.

Bezwzglednie wymaga sie zaoferowania kompatybilnych glukometréw bezptatnie. ptynéw kontrolnych,
wstrzykiwaczy. lancetéw. statego kontaktu fizycznego a nie przez telefon z przedstawicielem
producenta, szkolenia personelu biatego w zakresie obstugi przez caty okres obowiazywania umowy.
Minimalne wymagania odnos$nie paskow spetnia wielu producentéw na rynku m.in. warunek posiadania
normy EN ISO 15497:2015
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