SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ]

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

44-180 Toszek ul. Gliwicka 5

Toszek, dn..7#...11.2016 r

.
L.dz DS/..... ’\‘% ....... /2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

nr sprawy 14/GT/PU/DEG/JTK/2016

1. Zamawiajacy: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
zaprasza do zlozenia propozycji ofertowej na:

2._Przedmiot zaméwienia: : ,,Serwis techniczny analizatoréw laboratoryjnych oraz dodatkowych urzgdzen
laboratoryjnych (przeglady okresowe |, naprawy) na okres jednego roku dla potrzeb Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”, zgodnie z uszczegdlowieniem
zawartymw zalqczniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Postgpowanie zostanie przeprowadzone z podziatem na 7 pakietow.

Pakiet I Analizatory Hematologiczne: AVL typ AL 816 i MYTHIC 18 oraz
Mieszadlo hematologiczne MH-900
3 Analizator Biochemiczny ERBA XL-200, Fotometr BTS-330, Czytnik
Pakiet II " 2
paskéw moczu Uritek 151

Pakiet ITI Analizator: Rapidchem 754 oraz Rapidlab 348

Pakiet I'V Czytnik paskéw moczu DIRUI H - 500

Pakiet V Koagulometr COAG CHROM 3003

Pakiet VI Analizator Immunochemiczny MINI VIDAS BLUE
Pakiet VII Laboratoryjny sprzet medyczny

Szczegbélowo ponizej:

1.1. PAKIET I - Analizatory Hematologiczne: AVL typ AL 816 i MYTHIC 18 oraz Mieszadto
hematologiczne MH-900

Przedmiot zamdwienia w zakresie pakietu I obejmuje serwis techniczny (przeglady okresowe, naprawy)
analizatoréw Hematologicznych: AVL AL 816 (r. prod. 1998) oraz Mythic 18 (r. prod. 2010) oraz mieszadta
hematologicznego MH-900 (. prod. 1991) na okres jednego roku. Szczegblowo ponizej:

Przewidywana ilo$¢
: o ; na okres trwania
L.p. Przedmiot zamédwienia Jedn. miary Umowy
(12 miesiecy)

Serwis techniczny (naprawy, przeglady) analizatorow Roboczogodzina
1. [hematologicznych: Al 816, MYTHIC 18, mieszadta pracy 40

hematologicznego MH-900 serwisanta
2. | Dojazd serwisu ilos¢ dojazddw 10

1.2. PAKIET Il - Analizator Biochemiczny XL-200 ERBA MANNHEIM, Fotometr BTS-330 oraz Czytnik
paskéw moczu URITEK-151

Przedmiot zamowienia w zakresie pakietu 11 obejmuje serwis techniczny (przeglady okresowe, naprawy)
analizatora Biochemicznego XL-200 ERBA MANNHEIM (r. prod. 2010), Fotometru BTS-330 (r. prod. 2002)
oraz czytnika paskéw moczu URITEK-15]1 (. prod. 2002) na okres jednego roku. Szczegbdlowo ponizej:
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Przewidywana ilo$é
L.p. Przedmiot zamowienia Jedn. miary na otr:qiwama
(12 miesiecy)
Servx_ris techni_czny (n_aprawy, przeglady)urzadzen: Roboczogodzina
analizatora biochemicznego XL-200%
1. pracy 75
Fotometru BTS-330 SErwiant
Czytnika Uritek-151
2. | Dojazd serwisu ilos¢ dojazddw 15

* wymagany przeglad analizatora 2 razy w roku

1.3. PAKIET Il - Analizator RAPIDLAB 348 ORAZ RAPIDCHEM 754

Przedmiot zaméwienia w zakresie pakietu IIT obejmuje serwis techniczny (przeglady okresowe, naprawy)

analizatoréw: RAPIDLAB 348 (r. prod. 2003) oraz RAPIDCHEM 754 (r. prod. 2004) na okres jednego roku.
Szczegbtowo ponizej:

Przewidywana ilog¢
: P : na okres trwania
L.p. Przedmiot zamdwienia Jedn. miary. umowy
(12 miesiecy)

Serwis techniczny (naprawy, przeglady) analizatoréw: Roboczogodzina
1. |RAPIDLAB 348 pracy 25

RAPIDCHEM 754 serwisanta
2. | Dojazd serwisu ilo$¢ dojazddw 6

1.4. PAKIET IV - Czytnik paskéw moczu DIRUI H-500

Przedmiot zaméwienia w zakresie pakietu IV obejmuje serwis techniczny (przeglady okresowe, naprawy)
czytnika paskow moczu DIRUI H-500 (r. prod. 2010) na okres jednego roku. Szczegbdtowo ponizej:

Przewidywana ilos¢

i Swi ; na okres trwania
L.p. Przedmiot zaméwienia Jedn. miary e
(12 miesiecy)
Serwis techniczny (naprawy, przeglady) czytnika paskéw Roboczogodzina
L. moczu DIRUI H-500 pracy 18
serwisanta
2. | Dojazd serwisu ilos¢ dojazddw 5

1.5. PAKIET V - KOAGULOMETR COAG CHROM 3003

Przedmiot zaméwienia w zakresie pakietu V obejmuje serwis techniczny (przeglady okresowe, naprawy)
koagulometru COAG CHROM 3003 (r. prod. 2010) na okres jednego roku. Szczegdtowo ponizej:

Przewidywana ilos¢

- ? : ; na okres trwania
L.p. Przedmiot zamdwienia Jedn. miary umowy
(12 miesiecy)
1 Serwis techniczny (naprawy, przeglady) koagulometru Robo;zrc;g;:ndzma 26
COAG CHROM 3003 SERANIESHES
2. | Wysyltka aparatu do serwisu ilo$¢ wysytek 20
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1.6. PAKIET VI — ANALIZATOR MINI VIDAS BLUE

Przedmiot zaméwienia w zakresie pakietu VI obejmuje (naprawy, przeglady) wraz z kosztami czesci
zuzywalnych , koszty dojazdu) analizatora immunochemicznego mini VIDAS BLUE (r. prod. 2009) na
okres jednego roku. Szczegétowo ponizej:

Przewidywana ilosé
na okres trwania
umowy
(12 miesiecy)
Naprawa z
wymiang czesci-
ilos¢ wg potrzeb

Naprawy oraz jeden
i przeglady wymagany
przeglad wraz z
wymiang czesci
zuzywalnych

L.p. Przedmiot zaméwienia Jedn. miary

Serwis techniczny (naprawy, przeglady) wraz z kosztami
1. | czesci zuzywalnych , koszty dojazdu)analizatora
immunochemicznego mini VIDAS BLUE

1.7. PAKIET VIl - LABORATORYJNY SPRZET MEDYCZNY

Przedmiot zamdéwienia w zakresie pakietu VII obejmuje serwis techniczny (przeglady okresowe
I raz w roku, naprawy) laboratoryjnego sprzetu medycznego na okres jednego roku. Szczegbtowo ponizej:

Przewidywana ilosé
na okres trwania

umowy
(12 miesiecy)

L.p. Przedmiot zamdwienia Jedn. miary

Serwis techniczny (naprawy, przeglad 1 raz w roku)
nastepujacych urzadzen:

- cieplarka elektryczna CL-65: nr fabr. 250
rok produkcji 1992 — wymiana przekaznika (nalezy
wliczy¢ koszt przekaznika do wyceny), kontrola
czujnika temperatury

- termostat suchy TS-92: nr fabr. 113, rok
produkcji 1994 — kontrola dziatania w zakresach
temperatury 25°C, 30°C, 37°C

- wiréwka laboratoryjna MPW-342: nr. Fabr.
380, rok produkcji 1999 - sprawdzenie mechanizmu
sterowania i sygnalizacji, uktadu wywazania,
blokady pokrywy, predkoéci obrotowej i czasu
wirowania, konserwacja rotora

- wiréwka laboratoryjna MPW-251: nr. Fabr.
10251024109, rok produkcji 2009 — sprawdzenie
mechanizmu sterowania i sygnalizacji, uktadu
wywazania, blokady pokrywy, predkosci obrotowej i
Czasu wirowania, konserwacja rotora

- wiréwka laboratoryjna MPW-215: nr. Fabr.
10215016509, rok produkcji 2009 - sprawdzenie
mechanizmu sterowania i sygnalizacji, uktadu
wywazania, blokady pokrywy, predkosci obrotowej i
Czasu wirowania, konserwacja rotora

L wiréwka laboratoryjna MPW-351: nr. Fabr.
10351022710, rok produkcji 2010 — sprawdzenie
mechanizmu sterowania i sygnalizacji, uktadu
wywazania, blokady pokrywy, predkoéci obrotowej i
Czasu wirowania, konserwacja rotora

- mikroskop biologiczny OLYMPUS CX-31:
nr. Fabr. 8C 05105, rok produkcji 2008 — kontrola
podzespotéw mikro-makro, przesuwu stolika,
oswietlenia, czyszczenie obiektywow i okularéw

- mikroskop biologiczny OLYMPUS CX-31:
nr. Fabr, 8C 05787, rok produkcji 2008 — kontrola
podzespotdw mikro-makro, przesuwu stolika,
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oSwietlenia, czyszczenie obiektywdw i okularow

- mikroskop biologiczny BIOLAR: nr. Fabr.
27075, rok produkcji 1990 — kontrola podzespotéw
mikro-makro, przesuwu stolika, o$wietlenia,
czyszczenie obiektywow i okulardw

- mikroskop biologiczny BIOLAR; nr. Fabr.
17670, rok produkcji 1990 - kontrola podzespotéw
mikro-makro, przesuwu stolika, oswietlenia,
czyszczenie obiektywdw i okularéw

- wytrzasarka S 20: nr fabr. 900391, rok prod.
2001 - kontrola regulacji obrotéw oraz dziatania
timera

- sterylizator TYP SP-32: nr fabr. 1040/82, rok
produkcji 1982 — wymiana przekaznika (nalezy
wliczy¢ koszt przekaznika do wyceny), kontrola
czujnika temperatury

2. | Dojazd serwisu ilos¢ dojazddw 6

3. Termin realizacji zaméwienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy w zakresie kazdego pakietu.

4. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:
- cena brutto za realizacje zamowienia — 100 %

5. Istotne postanowienia umowy., ktére zostana zawarte w jej tresci:

5.1 Zamawiajacy wymaga aby przeglad techniczny odbyt sie raz w roku, z wyjatkiem analizatora
Biochemicznego XL-200 ERBA MANNHEIM (W zakresie pakietu II), w ktérym to przeglad ten odbywaé
si¢ bedzie 2 razy w roku

5.2 Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé przedmiot zam6wienia przy uzyciu materialéw wiasnych.,

5.3 Wykonawca zobowiazuje sie uzy¢ materialéw odpowiedniej jakogci.

5.4 Serwis techniczny musi zapewniaé:

- utrzymanie analizatoréw w pelnej sprawnosci techniczno — uzytkowej przez okres obowiazywania
umowy,
- zapas czgsci zamiennych do serwisowania sprzetu.
3.5 Zakres czynnosci zwigzanych z serwisem technicznym analizatorow:
a) diagnozowanie uszkodzen,
b) wykonywanie napraw pogwarancyjnych,
¢) przeglad okresowy obejmujacy konserwacje aparatu raz w roku w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Zleceniodawce, podczas ktérej beda przeprowadzane nastgpujace czynnosci :
- testowanie i kalibracja parametrow elektronicznych , mechanicznych i optycznych,
- wymiana czgsci zuzywalnych,
- kontrola funkcjonowania aparatu.

5.6 Przedstawiciel Zleceniodawcy powiadomi Zleceniobiorce o wystapieniu awarii, przesylajac faksem lub
poczty elektroniczng zgloszenie serwisowe, zawierajace szczeglowy opis usterki. W uzasadnionych
przypadkach, Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwosé zgloszenia awarii telefonicznie osobie
uprawnionej ze strony Zleceniobiorcy. W przypadku zgloszenia telefonicznego Zleceniobiorca
niezwlocznie potwierdzi dokonanie zgloszenie w formie elektronicznej lub przy uzyciu faksu

5.7 Kazdy przeglad winien by¢ wpisany do paszportu technicznego lub karty technicznej urzadzenia.

5.8 Za naprawg uwaza sie przywrécenie sprzgtu do stanu technicznego sprzed awarii, w zwiazku z czym za
usunigcie awarii uwaza si¢ zaréwno naprawienie uszkodzonego sprzetu, jak réwniez nieodptatne
uzyczenie na czas naprawy zamiennika uszkodzonego sprzetu, o takich samych lub lepszych parametrach
uzytkowych oraz nie wyzszym stopniu zuzycia fizycznego niz sprzet uszkodzony

5.9 Awarie usuwane beda w ciagu 48 godzin, liczac od momentu powiadomienia o wystapieniu awarii. Bieg
terminu na usunigcie awarii przerywaja dni ustawowo wolne od pracy.

.10 Uszkodzone czg¢sci podlegajg wymianie na czgsci zamienne, ktére zapewnig prawidlowg prace
urzadzenia i sa dopuszczone do zastosowania przez producenta analizatora.

5.1 Z przeprowadzenia czynnosci usunigcia awarii zostanie sporzadzony protokét wykonania ustugi
serwisowej. Zleceniodawca ma prawo odméwi¢ zaakceptowania protokotu, jezeli ustuga serwisowa nie
zostata przeprowadzona w sposéb nalezyty lub ilos¢ roboczogodzin przekracza faktyczny czas potrzebny
na usunigcie awarii,
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5.12 Dopuszeza si¢ przeprowadzenie naprawy w punkcie serwisowym Zleceniobiorcy, o ile dostarczy on
na czas jej trwania sprzgt zastgpezy o takich samych lub lepszych parametrach uzytkowych oraz nie
WyZszym stopniu zuzycia niz sprzet uszkodzony,

5.13  Fakt zabrania urzadzenia do naprawy w punkcie serwisowym oraz jego zwrot zostanie potwierdzony
protokotem przekazania sprzgtu do naprawy, natomiast dostarczenie i zwrot sprzgtu zastgpczego, Strony
udokumentuja protokotem zwrotu sprzetu zastgpczego

5.14  Zleceniobiorca udziela min. 6-miesigcznej gwarancji na wykonanie ustugi serwisowej oraz czesci
zamienne.

5.15 W razie koniecznosci wykonania wymiany lub naprawy czgéci niezbednych do wykonania naprawy
analizatora, Zleceniobiorca zobowigzany jest sporzadzi¢ kalkulacje kosztéw naprawy i przedlozy¢
Zleceniodawcy. Ww. ustuga bedzie wykonywana w ramach odrgbnego zlecenia.

5.16 W przypadku braku mozliwosci naprawy analizatora lub gdy jego naprawa okaze si¢ nieoplacalna,
(trwale, rozlegle uszkodzenie lub brak czesci zamiennych) Zleceniobiorca przeprowadzi ekspertyze
stanu technicznego analizatora i wystawi stosowne za$wiadczenie.

5.17  Odbiér przedmiotu umowy nastapi na podstawie spisanego protokotu odbioru, zawierajacego
wynik dokonanego sprawdzenia ilodci i jakosci wykonanych robét, wymienienie istniejacych wad,
decyzj¢ Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy, o$wiadczenia i
wyjasnienia Wykonawcy oraz podpisy 0séb uczestniczacych w odbiorze.

5.18  Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

5.19  Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usuniecia.

520  Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do Zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

521 Strony postanawiaja, ze rozliczenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonaweg w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru
przedmiotu umowy,

5.22 W zakresie pak. VI umowa obejmuje:

a) jedng konserwacje aparatu w czasie trwania umowy, podczas ktérej beda przeprowadzone nastgpujace

czynnosci:

® testowanie i kalibracja parametrow elektronicznych, mechanicznych i optycznych

* wymiana czg¢sci zuzywalnych

* kontrola funkcjonowania aparatu

b) koszt wymienianych czesci zuzywalnych

¢) dojazd i robocizng do przegladu konserwacyjnego

d) w zakresie napraw przedmiot zaméwienia obejmuje naprawy analizatora w czasie trwania umowy na

wezwanie Zamawiajgcego (dojazd, robocizna, czgsci zamienne)

e) telefoniczne wsparcie ze strony serwisu technicznego

W zakresie pak. VI umowa nie obejmuje:

a) rutynowych czynnoéci konserwacyijnych i kalibracyjnych opisanych w instrukcji obstugi, ktére powinny

by¢ wykonywane przez uzytkownika

b) uszkodzen mechanicznych aparatu z winy uzytkownika

¢) uszkodzen wyniktych z powodu pozaru, wyladowan atmosferycznych i innych zdarzen losowych

d) napraw i konserwacji urzadzen przetwarzajacych i archiwizujacych dane wychodzace z aparatu bedacego

przedmiotem umowy

2.23 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

- zaodstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowang czgs¢ umowy;,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwloki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usuniecie wad.

- za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é¢ Wykonawca —
W wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowana cze$é umowy,

5/6



Zamawiajacy zaptaci Wykonawey kare umowna:

- za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.
5.24 Opréez przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy bez zaptaty kar umownych w nastepujacych sytuacjach:
- W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy;,
- zostanie ogloszona upadlo$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczal wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje

g0 pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach.

5.25  Cena przedmiotu umowy okreslona
i nie bedzie podlegata zmianom.

przez Wykonawce zostanie ustalona na okres waznosci umowy

Do oferty nalesy dolqczy¢ kopie aktualnego certyfikatu obejmujgcego zakres ustug serwisu techniczneso
ww. analizatordw (dot. kaidego pakietu)

[ATijqcego zakres usiug serwisu technicznego

Zwracamy si¢ z prosba o przeslanie propozycji ofertowej wypelnionej zgodnie z zalgcznikiem

nr 1-7 (zgodnie z zakresem skladanej oferty) do niniej

zamowienia30@szpitaltoszek.pl

o -

w nieprzekraczalnym terminie do 4/’?

—

szego zapytania ofertowego na adres e-mail :

«.11.2016 . do godz. 9.00

z dopiskiem ,,Propozycja ofertowa — nr postepowania 14/GT/PU/DEG/JTK/2016

Zalaczniki:
1. Propozycja ofertowa.

Z powazaniem

- II ']
Zastgpda By realira
d/s Ekono icznkﬁ;s ploataayjnych

inz, Erwts Xdausok
U

Nr konta w ING Bank Slaski O/Gliwice
96 1050 1285 1000 0002 0310 0144
Strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl
E-mail: info@szpitaltoszek.pl

Numer KRS: 0000044032
Regon: 000293114
NIP: 9690946632

Nr telefonu Centrali: 032/233-41-12

Dyrektor Szpitala- tel. wewn. 215, fax 032/233-52-44

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa — tel. wewn. 260

Z=ca Dyr. ds. Ekonom.-Ekspl. — tel. wewn. 206, fax 032/233-43-25
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